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GBF Metrix GX245 
 
 
 

gammes de 
fréquence 

forme du signal 
(rectangulaire, triangulaire, 

sinusoïdal) 

sortie de la 
tension 

périodique  
(prise BNC) 

sortie TTL 
(peut être utilisée parfois pour 
l'étude du circuit RC ou RL) 

 
signal TTL : signal rectangulaire 
non alternatif (palier bas 0V et 

palier haut 5V). Seule la fréquence 
du signal peut être modifiée. 

réglage de 
l'amplitude 

réglage de 
la 

fréquence 

Vérifier que : 
- "-20dB" en position relâchée, 
- les boutons rotatifs "SYMMETRY" et "DC OFFSET" sont enfoncés. 
 

Procédure de mise en marche : 
- commutateur marche - arrêt (au dos de l'appareil), 
- choisir la forme de la tension, 
- choisir la gamme de fréquence, 
- régler la fréquence, 
- régler l'amplitude de la tension (à contrôler à l'oscilloscope). 
 

Autres touches : ne pas utiliser (fonctions avancées du GBF). 


